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Figura 1: Illustrazione semplificata del ciclo di reprocessing dell'endoscopio.

IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE SPAULDING
Attualmente, secondo il sistema di classificazione Spaulding, 
gli endoscopi gastrointestinali sono classificati come 
dispositivi semicritici perché sono a contatto con le membrane 
mucose. Il sistema Spaulding classifica i dispositivi medici in 
tre categorie (non critici, semicritici e critici) a seconda del 
rischio di infezione. I dispositivi classificati come semicritici 
richiedono una disinfezione di alto livello (HLD). Le attuali 
linee guida raccomandano più di 100 passaggi per il 
reprocessing di ogni endoscopio e, sebbene vi siano analogie 
tra le linee guida, alcune raccomandazioni non sono universali 
[2]. La Figura 1 mostra una panoramica semplificata delle 
diverse fasi di reprocessing necessarie dopo ogni procedura.

UN REPROCESSING NON ADEGUATO 
RIMANE UN PROBLEMA
Dopo l'HLD, tutte le unità che formano colonie di batteri (CFU) 
dovrebbero essere state eliminate, ma è comunque possibile 
rilevare spore batteriche [3,4]. Non è tuttavia insolito che gli 
endoscopi restino contaminati dopo l'HLD e anche dopo una 
doppia HLD [5,6]. Gli endoscopi gastrointestinali riprocessati  
e pronti per il paziente sono risultati contaminati non solo  
in situazioni di mancanza di aderenza ai protocolli di 
reprocessing, ma anche negli ambienti che avevano applicato 
le corrette istruzioni di reprocessing del produttore durante  
il processo di pulizia [7–9]. In particolare, il meccanismo 
elevatore del duodenoscopio è motivo di preoccupazione  
in materia di contaminazione, dal momento che la FDA  
(Food & Drug Administration) ha rilasciato numerose 
comunicazioni di sicurezza sulle infezioni da patogeni 
multifarmacoresistenti in pazienti sottoposti a colangio- 
pancreatografia retrograda endoscopica (CPRE) con 
duodenoscopi contaminati [10-12]. Diversi studi suggeriscono 
tuttavia che i problemi di contaminazione non si limitano solo 
al meccanismo elevatore del duodenoscopio, ma sono 
comuni anche nei canali dell'endoscopio, coinvolgendo sia  
i gastroscopi che i colonoscopi. È importante sottolineare che 
un endoscopio contaminato non causa necessariamente 
un'infezione, poiché il rapporto tra i dispositivi contaminati  
e i pazienti contaminati non è 1:1. 

Le endoscopie gastrointestinali si eseguono in tutto il mondo  
e il numero di procedure, poco invasive ma altamente benefiche, 
aumenta ogni anno. Tuttavia, gli endoscopi gastrointestinali  
si possono altamente contaminare durante l'uso e un corretto 
reprocessing è perciò di grande importanza prima di utilizzare  
il dispositivo su un nuovo paziente [1]. 
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PREPULIZIA
CRUCIALE PER EVITARE  

IL BIOFILM

DISINFEZIONE O 
STERILIZZAZIONE

FONDAMENTALE ATTENERSI  
ALLE ISTRUZIONI

Importante
La FDA consiglia HLD  

doppia o sterilizzazione.

Importante
Una conservazione  

non corretta può provocare  
la proliferazione di batteri.

Importante
Documentazione dei passaggi 

necessari ogni volta  
che un endoscopio viene 

sottoposto a reprocessing

Importante
Questi passaggi sono un riassunto 

delle azioni di base consigliate.  
In realtà, possono esserci più  

di 100 passaggi6. Le linee guida 
individuali devono essere sviluppate 

da un team multidisciplinare  
in ogni istituto.

CONSERVAZIONE
PROTEGGE 

DALL'UMIDITÀ

DOCUMENTAZIONE
FONDAMENTALE  
PER LA GARANZIA  

DI QUALITÀ E TRACCIABILITÀ

RIPETERE A OGNI PROCEDURA
UNA CONTINUA IMPRESA

TEST DI TENUTA
RILEVAMENTO DI DANNI 

INTERNI/ESTERNI

PULIZIA MANUALE
LA FASE PIÙ CRITICA  

PER LA DISINFEZIONE

ISPEZIONE VISIVA
ULTERIORE GARANZIA  

DI SICUREZZA

Importante
Deve essere effettuato 
accuratamente dopo la 

procedura seguendo le IFU.

Importante
Eventuali danni possono portare  

a una disinfezione inadeguata  
e a un ulteriore deterioramento.

Importante
Una pulizia meticolosa  

è un prerequisito per HLD  
e sterilizzazione.

Importante
Il design complesso  

degli endoscopi flessibili  
GI rende difficile l'identificazione  

di eventuali problemi.
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23 cicli di sterilizzazione

Figura 3: Colla per colonscopio in gomma pieghevole Olympus CFHQ190L. 

Figura 2: Tubo di inserimento del gastroscopio Pentax EG29-i10. 
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DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO  
E STERILIZZAZIONE
A causa del rischio di infezioni crociate del paziente dovute a 
endoscopi gastrointestinali contaminati, è stato suggerito di 
classificare gli endoscopi gastrointestinali come dispositivi 
critici e non semicritici, dal momento che questo richiederebbe 
la sterilizzazione a bassa temperatura [13,14]. Poiché gli endoscopi 
gastrointestinali sono termolabili, è possibile unicamente 
l'HLD con agenti chimici o tecnologie di sterilizzazione a bassa 
temperatura [1]. Un recente studio ha cercato di dimostrare che 
gli endoscopi gastrointestinali flessibili possono essere 
sterilizzati terminalmente in modo pratico [15]. Utilizzando 
perossido di idrogeno vaporizzato, i ricercatori sono riusciti a 
sterilizzare completamente gli endoscopi in modo pratico. 
Tuttavia, utilizzando questo approccio, gli endoscopi 
dovrebbero essere inviati in manutenzione dopo alcuni usi, e 
questo potrebbe non essere praticabile dal momento che 
aumenterebbe i costi complessivi di manutenzione e 
richiederebbe un inventario aggiuntivo per far fronte ai tempi di 
fermo del dispositivo. Lo studio ha inoltre rilevato che la 
compatibilità dei materiali è molto importante per quanto 
riguarda la tolleranza della sterilizzazione da parte del 
dispositivo. Gli autori concludono che “gli attuali processi HLD 
non hanno un margine di sicurezza sufficiente per giustificare 
una pulizia incompleta, con conseguente decontaminazione 
potenzialmente insufficiente dopo il trattamento”. La figura 2 
mostra il tubo di inserimento del gastroscopio Pentax EG29-i10 
prima e dopo la sterilizzazione con perossido di idrogeno 
vaporizzato. Il tubo di inserimento si è rotto dopo 23 cicli.  
La Figura 3 mostra la formazione di bolle di colla epossidica 

dopo solo 8 cicli su un colonoscopio Olympus CFHQ190L [15]. 

o disinfezione ad alto livello ripetuta (dHLD) [6]. Tuttavia, l'EtO 
presenta diversi inconvenienti e non è sempre disponibile [15]. 
Gli studi hanno inoltre dimostrato che anche l'EtO non è 
sufficiente per la pulizia completa degli endoscopi [5,16]. 

Uno studio del 2015 ha rivelato che 1 coltura duodenoscopica 
su 84 era positiva per Enterobacteriaceae resistente a 
carbapenemi dopo essere stata sottoposta a reprocessing 
con EtO [16]. Un altro studio del 2017 ha effettuato un confronto 
randomizzato tra tre procedure di disinfezione e sterilizzazione 
di alto livello per duodenoscopi. Nel confronto dei 
duodenoscopi sottoposti a reprocessing con HLD singola, 
dHLD o HLD/ETO gli autori non hanno riscontrato differenze 
significative tra i gruppi per organismi multifarmacoresistenti 
(MDRO) o contaminazione batterica. I metodi di disinfezione 
avanzati (dHLD o HLD/ETO) non hanno fornito una protezione 
aggiuntiva contro la contaminazione [5]. 

Nel luglio 2020, la FDA ha consigliato il passaggio a 
duodenoscopi con design innovativo che possono essere 
sottoposti a reprocessing in modo più efficace. Il design del 
dispositivo è un fattore chiave per le sfide del reprocessing.  
“La FDA ritiene che la soluzione migliore per ridurre il rischio di 
trasmissione di malattie attraverso i duodenoscopi sia 
l'adozione di dispositivi dal design innovativo che rendono il 
reprocessing più semplice, efficace o superfluo” [17]. Nonostante 
la maggiore consapevolezza relativa ai duodenoscopi e al 
meccanismo elevatore, è necessario essere consapevoli anche 
del rischio di proliferazione batterica nei canali dell'endoscopio. 

IL MECCANISMO ELEVATORE  
NON È L'UNICO PROBLEMA 
I danni interni ai canali dell'endoscopio rappresentano  
un potenziale paradiso per i batteri e la sporcizia del paziente  
e contribuiscono a un reprocessing non adeguato. La maggior 
parte dei canali dell'endoscopio è realizzata con tubi in 
politetrafluoroetilene, che sono lisci, durevoli e resistenti alle 
sostanze chimiche. Tuttavia, anche il materiale non è molto 
flessibile e può danneggiarsi a causa della piegatura eccessiva. 
Uno studio australiano recente ha messo a confronto la 
rugosità superficiale e la fissazione batterica nei canali di 
endoscopi usati e in quelli nuovi [18]. Gli autori dichiarano  
che “La maggiore ruvidità della superficie interna dei canali 
degli endoscopi usati fornisce un habitat favorevole per la 
fissazione dei batteri e della sporcizia del paziente, rendendo 
più difficile la pulizia e la decontaminazione e facilitando la 
crescita del biofilm”.  I contaminanti sugli endoscopi dopo il 
reprocessing sono stati associati alle infezioni dei pazienti, 
comprese le infezioni da batteri multifarmacoresistenti [18].

Nonostante la mancanza di prove relative al rischio di infezione 
legato a endoscopi gastrointestinali contaminati, diversi studi 
hanno esaminato i tassi di contaminazione di vari tipi di 
endoscopi. Una meta-analisi del 2020 ha cercato di stimare il 
tasso di contaminazione dei duodenoscopi pronti per l'uso su 
paziente sottoposti a reprocessing e ha rilevato un tasso di 
contaminazione del 15,25%. Inoltre, l'analisi ha indicato che i 
metodi di reprocessing dHLD ed EtO erano superiori a HLD 
singola, ma non erano ancora efficienti per quanto riguarda la 
pulizia corretta dei duodenoscopi [19]. Il fatto che diversi studi 
abbiano documentato canali endoscopici contaminati 
sottolinea che il meccanismo elevatore non è l'unico problema.

STERILIZZAZIONE CON ETO:  
BUONA O CATTIVA?
La FDA consiglia ai centri di endoscopia di eseguire l'HLD sui 
duodenoscopi e di adottare una delle quattro misure 
supplementari per ridurre il rischio di infezione: coltura 
microbiologica, sterilizzazione con ossido di etilene (EtO), uso 
di un sistema di processing con sterilizzanti chimici liquidi  
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